
66. Blutgas-Analyse Rundversuch     vom 25.11.2018

AußerhalbInnerhalbAnz.Akzeptanzintervall

Split:
Probe Ziel %-Abw

Gerät

pH
 andere A 7.619 1 7.543 7.695 5 5 0

I. L. / alle A 7.681 1 7.604 7.758 23 22 1

Radiometer / alle A 7.602 1 7.526 7.678 83 83 0

Roche-AVL / andere A 7.592 1 7.516 7.668 12 12 0

Roche-AVL OMNI S A 7.589 1 7.513 7.665 25 25 0

 andere B 7.206 1 7.134 7.278 5 5 0

I. L. / alle B 7.249 1 7.177 7.322 23 23 0

Radiometer / alle B 7.233 1 7.161 7.305 83 83 0

Roche-AVL / andere B 7.280 1 7.207 7.353 12 12 0

Roche-AVL OMNI S B 7.249 1 7.177 7.322 25 25 0

pO2
I. L. / alle A 160.6 12 141.3 179.9 21 20 1

i-STAT A *** 12 *** *** 1 *** ***

Radiometer / andere A 156.9 12 138.1 175.7 49 44 5

Radiometer / xx0 A 164.7 12 144.9 184.5 25 22 3

Radiometer / 8xx A 159.2 12 140.1 178.3 10 9 1

Rapidpoint 500 A 156.6 12 137.8 175.4 6 6 0

Roche-AVL / andere A 162.1 12 142.6 181.6 10 9 1

Roche-AVL OMNI S A 162.8 12 143.3 182.3 24 23 1

I. L. / alle B 83.8 12 73.7 93.9 21 18 3

i-STAT B *** 12 *** *** 1 *** ***

Radiometer / andere B 88.9 12 78.2 99.6 49 44 5

Radiometer / xx0 B 76.1 12 67.0 85.2 25 22 3

Radiometer / 8xx B 91.5 12 80.5 102.5 10 10 0

Rapidpoint 500 B 96.3 12 84.7 107.9 6 6 0

Roche-AVL / andere B 83.0 12 73.0 93.0 10 10 0

Roche-AVL OMNI S B 109.4 12 96.3 122.5 24 23 1

pCO2
 andere A 22.5 10 20.3 24.8 15 14 1

I. L. / alle A 21.7 10 19.5 23.9 22 21 1

Radiometer / alle A 22.3 10 20.1 24.5 75 74 1

Roche-AVL / alle A 22.2 10 20.0 24.4 36 36 0

 andere B 52.1 10 46.9 57.3 15 14 1

I. L. / alle B 56.6 10 50.9 62.3 22 20 2

Radiometer / alle B 52.9 10 47.6 58.2 75 73 2

Roche-AVL / alle B 55.0 10 49.5 60.5 36 36 0

c-Natrium    [mmol/l]
 andere A 158 5 150 166 100 100 0

RADIOMETER ABL 90 Flex A 164 5 156 172 14 14 0

 andere B 125 5 119 131 100 100 0

RADIOMETER ABL 90 Flex B 127 5 121 133 14 14 0
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66. Blutgas-Analyse Rundversuch     vom 25.11.2018

AußerhalbInnerhalbAnz.Akzeptanzintervall

Split:
Probe Ziel %-Abw

Gerät

c-Kalium    [mmol/l]
I. L. / alle A 5.58 7 5.19 5.97 17 16 1

Radiometer / alle A 5.66 7 5.26 6.06 72 71 1

Roche-AVL / andere A 5.61 7 5.22 6.00 9 9 0

Roche-AVL OMNI S A 5.67 7 5.27 6.07 18 18 0

I. L. / alle B 2.37 7 2.20 2.54 17 15 2

Radiometer / alle B 2.53 7 2.35 2.71 72 71 1

Roche-AVL / andere B 2.48 7 2.31 2.65 9 9 0

Roche-AVL OMNI S B 2.26 7 2.10 2.42 18 17 1

c-Kalzium    [mmol/l]
 andere A 0.46 7 0.43 0.49 9 8 1

I. L. / alle A 0.38 7 0.35 0.41 17 15 2

Radiometer / alle A 0.49 7 0.46 0.52 68 63 5

Roche-AVL / andere A 0.32 7 0.30 0.34 6 6 0

Roche-AVL OMNI S A 0.41 7 0.38 0.44 17 16 1

 andere B 1.35 7 1.26 1.44 9 8 1

I. L. / alle B 1.35 7 1.26 1.44 17 17 0

Radiometer / alle B 1.39 7 1.29 1.49 68 67 1

Roche-AVL / andere B 1.39 7 1.29 1.49 6 6 0

Roche-AVL OMNI S B 1.31 7 1.22 1.40 17 17 0

c-Chlorid    [mmol/l]
alle A 120 5 114 126 105 103 2

alle B 88 5 84 92 105 104 1

c-Glukose    [mg/dl]
I. L. / alle A 36 15 31 41 18 17 1

Radiometer / alle A 40 15 34 46 69 69 0

Roche-AVL OMNI S A 45 15 38 52 10 9 1

I. L. / alle B 274 15 233 315 18 18 0

Radiometer / alle B 269 15 229 309 69 69 0

Roche-AVL OMNI S B 296 15 252 340 10 10 0

c-Laktat    [mmol/l]
I. L. / alle A 1.32 15 1.12 1.52 13 12 1

Radiometer / andere A 1.21 15 1.03 1.39 49 47 2

RADIOMETER ABL 90 Flex A 1.18 15 1.00 1.36 14 14 0

Rapidpoint 500 A 1.26 15 1.07 1.45 5 5 0

Roche-AVL / alle A 1.45 15 1.23 1.67 12 12 0

I. L. / alle B 13.20 15 11.22 15.18 13 13 0

Radiometer / andere B 11.99 15 10.19 13.79 49 48 1

RADIOMETER ABL 90 Flex B 13.75 15 11.69 15.81 14 14 0

Rapidpoint 500 B 12.91 15 10.97 14.85 5 5 0

Roche-AVL / alle B 14.28 15 12.14 16.42 12 12 0
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